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Zdifky pro vn6j51 mgj^enl proudu 
Kontrolnl 26rovka 
PFeplnaS mili amp£ nne tru 
Sitovy vyplnad 

Zdlrky pro vn£j51 m&Fenl napStl 
Preplna£ voltmetru 
Pole zdlitek Shaviclch napStl 
Vy plnaS usm§rnova5e 

Zdl^ky s vyvedertfm sti^ldav^m regulovatelitfm napStlm 0 - 250 V 
Knoflfk regula&ilho transfoimdtona 

Pole zdlfek regulovateln^ho ss napStl 0 - 500 V (0 - 50 V) 
Nofcovd zdauvka 

P?eplna5 velikoati odebl rancho aa napStl 0 - 500 V (0 - 50 V) 
Zdlfrky a vyveder^m ate jnoaa&rrjtfm, regulovatelrtfm napStim 0-4V 
Khofllk regulace aa nap&tl 0 - 4 V 
TlaSltko pro zm&nu rozaahu voltmetru 
TlaSltko pro zm&nu rozaahu miliamp^rmetru 





FCUZITl 



Stejnosnerny rozvod TESLA BM 208-U je zdrojem viech nejbdzndji poudl- 
vanych ste jnosmernych i strldavych napetl pro napdjenl r&znych zarl- 
zenl pfi vyzkumnych, vyvojovyeh a opravdrskych praclch v ne jr&zne jslch 
oborech sdeXovacl, meficl a impulsovd techniky. Prlstroj mi iiroki 
pouditl ve viech oborech elektrotechnickeho prtimyslu. 



IwIS 

Pflstroj dodivi plynule ragulovatelni ss napetl v rozmezlch 0 - 50 Y, 

0 - 500 V, atrldavi napetl s moznostl nastavenl v rozmezl 0 ~ 250 V 
a bezni strldavi zhavicl napetl odstupnovani od 1,5 Y az do 220 V* 

Do *io2ovi zisuvky N (obr. 1) jsou vyvedena stejnosxnerni napdtl r&znych 
velikostl, kladni i ziporni polarity. 

Obvody rozvodu jsou napijeny pres magnet icktf stabilizator, vyrovniva- 
jlcl kollsinl napijeclho sltoviho napdtl. Z reguladnlho transformito- 
ru T3 lze odeblrat strldavi napdtl 0 - 250 V, kteri je vyvedeno na 
zdlfky S4, je~li vypnut vypinad V2. P^i zapnutim vypinadi V2 je pfes 
reguladnl transforaitor T3 napijen transformitor Tl, kter^ dodivi do 
dvoucestniho usmernovace osazeniho elektronkami E2 a E3 napdtl bud 
0 - 50 V nebo 0 - 500 V, jehod velikost lze p^eplnat prepinadem P3. 
Usmdmdni napetl je vedeno p£es filtry a obvody md^ideX na zdl^ky Z5. 

Mef-enl proudu ve dtyrech odbdrnlch vdtvlch i ve spolednim vodidi se 
providl me^enlm ubytku napdtl na vestavdnych odporech. Voltmetr *je 
zapojen pred odpory ampinnetru, tak£e ampirmetr neindikuje jeho spo- 
trebu. P?i zatldenl je tedy napdtl na zdlfkich Z5 ni2Sl vddiTidaji 
voltmetru max. o 2,2 V. Citlivost ampirmetru je mo2no zv^Sit stXade- 
nlm tladltka Tl, dlm2 vyradlme seriov^ odpor R24. Oba pfrlstroje lze 
poufclt i k vndjilmu mi^enl. 

Z transformitoru T2 jsou priveden- na zdlrky Z3 vhodne odstupnovani 
dhavicl napetl a je napijen zdroj stejnosmemiho napdtl 0 - 4 V 
(zdlfrky Z6) a zdroj napdtl vyvedeitfch do no2ovi zisuvky N. Zdroj 
O’-, 4 V j e tvoren selinov^m usmirnovadem pracujlclm v Greet zovd ^apo- 
jenl, filtradnlm obvodem a reguladnlm potenciometrem R2 (K2). Napdtl 



vyvedeiuS na zdauvku N, jejich2 velikoati jsou uvedany v odstavci 

Technickd udaje, jsou uamernovdna elektronkou El a atabilizovdna elek- 
tronkou E4. 



UpozornSnl; 

Protoze zdroj 0 - 4 V dodAvA rovnS2 'as napdti 1,28 V, kterA je vyve- 
deno na nodovou zAsuvku N, nedoporudujeme. odeblrat soudasne napStl ze 
zdlfek Z6 a ze zAauvly N. Pfi aoudaanAm odbdru obou napdtl pokleane 
^ hodnota napStl 1,28 V. Soudasnd odeblrartf v?kon ze vsech zdlfek nesml 
' Pfekr ° 5it hodnotu 200 W (200 VA). V pflpadS pfekrodenl tdto hodnoty 
ae naruSl aprAvnA fuftkce magnetickdho stabilizAtoru. 



prxpojen! NA Sl'f 

Stejnosmdrny rozvod BM 208-U lze pflpojlt na napAjecl atfldavA napdtl 
175 f 240 V, 50 Hz. Nepfekrodl-li kollsAnl velikoati altovdho napdtl 
uvedenA roanezl, je kollaAnl vystupnlch napdtl menSi nei + 2 *. 

POUflTl PRlSTROJE 

Do zdifky v pravdm dolnlm rohu panelu pfipojlme uzemndnl. Po zapnuti 
pflatroje vypinadem VI (obr. 1) m&Zeme odeblrat ze zdlfek Z3 atfldavA 
dhavicl najpAtl o velikoati odstupnovand od 1,5 V do 220 V. 

Pfi vypnutAmuamArnovadi vypinadem V2 (pAdka v dolnl poloze) ze zdlfek 
^ atfldavA napAtl z rozmezl 0 - 250 V, regulovatelnA knofllkem KL. 

Chceme-li odeblrat regulovatelnA ad napStl ze zdlfek Z5 (vjfatup I-IV), 
zapneme uamernovad vypinadem V2 a velikoat as napAtl naatavlme knof- ’ 
llkem KL a mAflme vestavAntfm voltmetrem, jeho2 rozaah lze pfepnout 
atla denim tladltka T2. Pfepinad p 2 Je v poloze na dervenA znadce. 
Velikoat odeblranAh® aa napStl lze naatavit pfepinadem P3 v rozaahu 
0-50 Vsa nebo 0 - 500 Vaa. 

Ze zdlfek Z6 mudeme odeblrat aa napStl 0 - 4 V, regulovatelnA knofll- 
kem K2, z no2ovA zAauvky N aa napStl +13,5 Vj +10,5 V* -112 V 
-1.7 V; +7,5 V; +1,28 V. * 
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KONTBOLKt UgfiBNl NAeStI 



PM nasta nr@nl taofliku pfepinag© P2 na rnodr^ bod je vestavdE$ volt- 
metr pfipojen na zdll^lsy S2» Tytc zdl?ky ndm umolmiji provdddt r&znd 
m&PeEdt napdtl mimo vlastaf pfistroj* Zdkladnl rozsah m&gidla pro 
plnou v^chylku jo 500 Tent© rozsah je mo2n© anl2it na 100 V pro 
punou v^efayXku sepnutlm tlagltka T2« PM nastavenl knofllku p£>epina- 
6© P2 na gerven^ bod miff /©Itmatr v^stupnl napdtl na zdl^kdch I, II, 
III, IV. Pf-esnost hodnot ± 3 %» 

rnmwml mSren! peolto 

Pro m5£enl proudd sl@u21 vestavdr$ miliampdrmetr a prlaludn^m pf*epi- 
nagem PI. ¥ poloze pf*ep inage PI (modi$ bod) je mdMdl© zafazeno do 
obvodu zdi^ek Z1 a m&2eme jlm m&fit proudy mimo vlastnl pMatroj . 
Miliampdrmetr md rovndi dva rozsahy p^eplnatelnd tlagltkem Tl. Zd- 
kladnl rozsah pro plnou vychylku je 500 mA f po aepnutl tlagltka je 
100 xaA. V poloze pf^epinage PI (gexvend body I - IV) mdM prist roj 
proudy odeblrand ze zdlitek I a2 IV. V pravd krajnl poloze (gerver^ 
bod V) mdM pflstroj celkov^ proud odeblrany aoudasnd ze vdech £tyf 
zdla^ek I a2 IV. Pfreanoat nam&Mnych hodnot +; 3 %• 



TECHNICS ifoAJE 

FMatroj je urgen pro napdjenl ze dftd 175 V a2 240 V/50 Hz. 
Kmitoget sltd nutno dodr2et a piteanoetl ± 1 %. 

StMdavd 2havicl napdtl: 

1,5 - 4 - 6,3 - 12,6 V maximdlnl dovolentf proud 
24 - 30 - 50 - 55 - 60 V - " - 

90 - 110 - 220 V - ■ " - 



2 A 
1 A 
0,5 A 
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Uvedand aapdt i jsou e^ektirnl a naprfzdno jaou aai o 10 * rjl&i. 
Stejneamdrnd napdti: 

0 ad 500 7/240 mA nebo 0 ad 50 Y/300 mk 

0 a* 4 7 



ZTlnSal: pfi 500 7/240 mA mendi ned 0,5 * 

pfi 50 7/500 mA mend! red 2 % 



StejnoamdrnA napdti na nodovd zdauvce : 



vtfvod 6. l 2 

napdti 7 +15,5 +10,5 

proud mA 1 1 



3 4 

"112 - 1,7 

1 1 



5 

* 7,5 

1 



Uvedend napdti a pfaanoatl + 1 % 



P^lkon naprdzdno ze aitd 220 7 aai 210 W. 



6 7 

0 +1,28 

50 



Pfri zatideni pfiatroje nesmi ttft odebiraitf vykon vdtdi ned 200 W 
Upozorndni : 



P?iatroj muai Itft upevnen tak, aby bylo zarudeno 
vzduchu (minimdlnd 5 cm nad pracovnim atolem). 



chlazeni prouddnim 






PMaluSenatvi : 



1 ks aitovd Sniira 
1 ks v^stupnl kabel 
i X pojiatka 4 A/250 V 
* 'S ka pojiatka 0,5A/500 V 
1 ka nAvod k obsluze. 
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RDZFIS ELECT RICKjfcH SOUSiSTl 



OXSPORT 



HI 


odpor dr^tO¥,f 


• TR 611 470/A 


T'2 


potenciometr 


WN 691 70 470/A 


H3 


odpor vrstYOvy 


TR 103 160/A 


R4 


odpor dr&tOY$ 


TR 612 3k2/A 


H 5 


odpor drdto¥$ 


TR 611 Uc/A 


R6 


odpor d^^toyy 


TR 611 lk/A 


R7 


odpor drdtoTf 


TR 504 3k2/A 


F8 


odpor dr^toir^ 


TR 611 47/A 


V-fv; 


odpor vrstvoY# 


TR 103 33/A 


r 'J.A) 


odpor vrstvov^ 


WK 681 02 100/D 


ELI 


odpor vrstvov^ 


WK 681 02 100/D 


;? 


odpor vrstvovy 


WK 661 02 250/D 


ML3 




die mSfidla 


HI 4 






KL5 






ML 6 






HI? 


odpor vrstvcr^ 


TR 103 Ul/A 


R28 


odpor vrstvov^ 


TR 103 Ml/A 


R19 


odpor vrstvoy^ 


TR 103 Ml/A 


R20 


odpor vratyovy 


TR 103 Ml/A 


H21 


odpor vratvov^ 


TR 103 Ml/A 


R22 


odpor vrstvov^ 


TR 103 Ml/A 


R23 




die m&fidla 


R24 




_ « _ 


R25 






R26 




— w — 



kondenzAtorx 



Cl 

C2 

C3 

04 

05, 06 

07 

08 
09 
CIO 
Cll 
C12 



kondenzdtor MP krabicov^ 
kondenzdtor MP krabicovy 
kondenzdtor elektrolytickjr 
kondenzdtor elektrolytick^ 
kondenzdtor MP krabicov^ 
kondenzdtor elektrolyticktf 
kondenzdtor elektrolytick^ 
kondenzdtor elektrolyticltf 
kondenzdtor elektrolytick^ 
kondenzdtor elektrolyticktf 
kondenzdtor elektrolyticky 



WC 711 16 10M/A 
711 16 10K/A 
TC 500 G5 
TO 512 16M 
TC 487 2xM5 
TC 521 16M 
TC 521 16M 
TC 521 16M 
TC 521 16M 
TC 521 16M 
TC- 521 16M 



OSTaTNI EL. SOUdASTI 



Elektronka 
Elektronka 
Elektronka 

Seldnov^ uamSrnovaS 

Vloika 

Vlogka 

Zarovka 



El 

E2, E5 



6Z31 

AZ12 

11TA31 



4 A/250 V 
0,5 A/500 V 

6,3 V/0,5 A 



IAN 744 16 




BM 208 U 








